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SUBJECT:  letter  Report,  BATTLgcItC;  Evaluation,  BK  22-91,  Keteorologlcal 
Sensor  Package  (MSP) 


1.  REEESESCES: 

a.  Kenorandum,  Assistant  Cooaandant,  U.S.  Aroy  Field  Artillery  Sdiool, 
ATEI:  ATSF-CPT,  16  April  1991,  subject:  Request  BATILKIKG  Assess  the 
Meteorological  Sensor  Package  (!6P). 

b.  nSAFACFS  Regulation  11-5,  Army  Programs,  BATILDCING  Program, 

29  March  1991. 

c.  FM  6-16-2,  15  January  1982,  Tables  for  Artillery  Meteorology  (Visual) 
Ballistic  Type  3  and  Computer  Messages  and  Limited  Surface  Observations. 

2.  PURPOSE:  This  evaluation  will  be  used  to  determine  if  the  MSP  can  be  used 
as  a  possible  backup  to  electronically  produced  meteorological  (met)  data,  and 
as  a  candidate  for  providing  the  required  low-level  wind  data  for  the  Multiple 
Launch  Rocket  System  (MIRS). 

3.  BACKGROUND:  The  U.S.  Army  Training  and  Doctrine  Command  (TRADOC)  System 
Manager-Target  Acquisition  (TSM-TA)  obtained  the  use  of  an  MSP  for  this 
evaluation.  The  Test  and  Experimentation  Command  Fire  Support  Test 
Directorate  (TEXCOM  FSTD)  was  formally  requested  to  conduct  a  custojer  test 
(CT)  of  the  MSP  on  16  April  1991. 

4.  DESCRIPTION: 

a.  The  MSP  Is  a  portable,  stand-alone  tripod  or  mast-mountable  I'vst  system 
that  collects,  processes,  stores,  and  distributes  met  data.  The  meas  rement 
of  the  met  parameters  uses  sensors  that  have  no  moving  parts  .xcept  t\.^  north 
seeker.  The  MSP  features  four  major  subsystems  which  can  operate  stpi>-ately 
or  as  an  Integrated  system:  (1)  the  sensor  assembly;  (2)  the  data  cont-ol 
unlt/communlcation  buffer  module  and  keyboard;  (3)  the  mechanical  supp.rc 
hardware  which  Includes  the  mast  assembly  (vehicular  mounting) ,  tripod 
(stand-alone),  battery  box,  and  antenna;  (4)  the  ground  base  sensors  wh.oh 
Include  precipitation  and  soil  temperature  at  three  depths.  See  figure  1, 
page  2. 


b.  The  MSP  requires  one  operator.  The  MSP  can  operate  on  vehicle  power 
(North  Atlantic  Treaty  Organization  (NATO)  plug),  batteries  (BA5590s),  and 
alternating  current  (AC)  power  (115/220  volts). 
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c.  The  5SP,  as  configured  for  diis  evaluation.  Included  the  sensor 
assenhlj,  the  data  control  unlt/cosnunlcatlon  buffer  nodule,  the  battery  box, 
and  the  tripod.  See  figure  2,  page  2. 

d.  Tile  MSP  produces  a  nine-line  net  sessage  based  on  operator  Input  of 
-Initialization  data  and  the  sensor  readings.  The  sensor  assenbly  coaputes  the  . 
vertical  profile  of  the  winds,  teaperatures,  and  pressures  by  ^trapolatlon 
fron  surface  neasuresents.  The  sensor  asseably  t^es  one  sanple  per  second. 

The  operator  can  specify  whether  the  MSP  will  take  1,  10,  30,  or  60  sanjdes  to 
coapute  the  net  nessage. 

e.  Two  nodes  of  operation  are  possible:  the  one-point  and  the 
two-point.  The  one-point  node  does  not  require  data  froa  an  additional 
source.  The  two-^olnt  mode;  however,  requires  wind  speed  and  direction  froa 
line  03  of  a  aeteorologlcal  data  system  (MBS)  cooputer  net  nessage. 

5.  EVALUATION  OBJECTIVES:  Deteraine  If  the  MSP  can  provide  the  data  for  a 
nine-line  cocqiuter  net  nessage  and  provide  low-level  wind  data  for  the  MIRS. 

6.  ISSUES  AND  CRITSIA: 

a.  Issue.  Can  the  MSP  provide  the  required  data  to  develop  a  nine-line 
computer  net  message  and  NATO  supplementary  surface  weather  report  (SUPREP) 
for  artillery  limited  surface  observation  (ALSO)? 

Criterion.  None. 

b.  Issue.  Can  the  MSP  provide  a  measure  of  the  low-level  winds  required 
by  the  MLRS? 

Criterion.  None. 


1 


( 


I 

i 


t 

I 

I 


NOTE:  For  the  purpose  of  this  evaluation,  the  Directorate  of  Combat 

Developments  (DCD),  U.S.  Amy  Field  Artillery  School,  defined  the  low-level 
winds  as  those  froa  the  surface  to  100  meters  above  the  surface. 

7.  SCOPE  AND  TACTICAL  CONTEXT: 


a.  Scope.  The  MSP  was  evaluated  at  Fort  Sill,  OK,  14-16  May  1991. 
TEXCOM  FSTD  meteorological  section  perforaed  all  MSP  operations.  Data 
collected  was  compared  to  computer  met  messages  produced  by  an  MDS. 


b.  Tactical  Context, 
environment . 


The  evaluation  was  conducted  In  a  nontactlcal 


STATEMENT  A  PER  TELECOK 
CPTT  CHRISTINE  JOHNSON  TEXCOM 
FIRE  SUPPORT  TEST  DIRECTORATE 
ATTN:  CSTE-TFS-T  FT.  SILL,  OK 
vvcnv-fiinn  NUU  10/22/91 
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8.  KEIHODOLOGY: 

a.  Tbe  two  Issues  were  evaluated  concurrently. 

b.  Cocputer  net  sessage,  DA  Fora  3677,  and  United  Surface  Observation, 
DA  Fo'm  5033-R,  were  used  to.'CoUect  data. 

c.  Thlrteeninet  alssldns  were  flown.  Radiosondes  were  used'  in  nlsslons 

I  and  4  while  the  pilot  balloon  (Plbal)  nethod  was  used  for  the  renainlng 

II  nlsslons. 

d.  One  conputer  net  message  using  the  SO-sanple  option  and  one  using  the 
10-sanple  option  were  produced  by  the  MSP  for  each  of  the  13  nlsslons.  The 
one-point  node  was  used  for  missions  1  through  4  and  the  two-point  node  was 
used  for  nlsslons  5  through  13.  See  table  1  below. 

TABLE  1.  DATA  COLLECTIOM 


MSP  one—'  'Int 


liDS  nethod 

Mission _ Radiosonde  Plbal 


MSP  node 

60-sample _ lO-saaple 


1 

2 

3 

4 


5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 


X 


X 


Xh 

X 


MSP  two-point 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


_ a 

X 

X 

X 


_ c 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


^Operator  failed  to  properly  Initialize  tlie  MSP. 
'’Terminated  after  line  05  due  to  cloud  cover. 
^’Operator  failed  to  correctly  Input  MDS  line  03  data. 


X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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e>  Ihe  KDS  produced  a  nine-line  cooputer  net  cessage  for  e'adi  of  the 
13  olsslons.  Wind  direction,  wind  speed,  tenperature,  and  pressure  fron  the 
MDS  cooputer  oet  aessages  were  us^  as  a  basdine.  Ihe  corresponding  fields 
froa  the  nine-line  MSP  .generated  computer  net  n^sage  were  coopared  to  the 
baseline.  Additionally,  MDS  computed  wind  speed  and  direction  (line  03)  were 
used  as  input  to  the  MSP  when  it  was  operated  using  the  two-point  node. 

f.  The  crew  prepared  a  NATO  SOPREP  for  aisslons  1  through  5  lAW 
FM  6-16-2.  The  wind  speed,  wind  direction,  teaperature,  and  pressure  for  the 
SUPREPs  were  taken  froa  line  00  of  the  corresponding  MSP  cooputer  oet  aessages 

9.  RESULTS. 

a.  Findings. 

(1)  Tables  2  through  5  show  the.neans,  standard  deviations.,  sanple 
sizes,  and  aedians  of  the  differences  for  each  of  the  four  major  variables: 
wind  direction,  wind  speed,  temperature,  and  pressure  for  lines  00  through  09 
for  each  mission  flown.  There  were  two  instances  of  operator  error  which 
caused  three  MSP  messages  to  be  invalid.  During  mission  1,  the  operator 
failed  to  properly  initialize  the  MSP  for  the  60-sample  mode.  During  mission 
S,  the  operator  failed  to  correctly  input  MDS  line  03  data  for  the  MSP 
two-point  procedures.  Mission  2  was  terminated  after  line  OS  when  clouds 
prevented  tracking  for  lines  06,  07,  08,  and  09. 


TABLE  2.  DIFFEIENCE  IN  WIND  DIRECTION  IN  MILS 


Mission  numbers 


1  and  4® 


2  and  s'* 


6  through  13® 


Mean  -20.67  305.25  -90.50 
Standard  Deviation  351.78  428.60  278.36 
Sample  Size  30.00  32.00  160.00 
Median  -UO.OO  345.00  -100.00 


^Missions  using  radiosondes,  MSP  one-point  node. 
*>MSP  one-point  node. 

®MSP  two-point  mode. 
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TABLE  3 

.  DIFFERENCE  IN  WIND  SPEED  IN  KNOTS 

9acii1  ^<5 

1  and  4^ 

Mission  numbers 

2  and  3'> 

-6  through  13® 

Mean 

Standard  Aviation 

Sample  Size 

Median 

-54.27 

31.76 

30.00 

-46.50 

-45.34 

21.87 

32.00 

-43.50 

0.48 

12.79 

160.00 

0.00 

SMisslons  using  radiosondes,  MS?  one-point  node. 

*>MSP  one-point  mode. 

‘^MSP  two-point  mode. 

• 

TABLE  4.  DIFFEEtENCE  IN  TEWERATURE  IN  DEGREES  KELVLN 

P  ACIll  fc 

1  and  4^ 

Mission  numbers 

2  and  3^ 

6  through  13® 

Mean 

Standard  Deviation 
Sample  Size 

Median 

-2.01 

1.13 

30.00 

-1.50 

5.91 

4.71 

32.00 

6.70 

7.98 

3.57 

160.00 

9.70 

^Missions  using  radiosondes,  MSP  one 
^ISP  one-point  mode. 

“^HSP  two-point  node. 

-point  mode. 

TABLE  5.  DIFFERENCE  IN  PRESSURE  IN  MILLIBARS 

PoeitT  f5» 

1  and  4® 

Mission  numbers 

2  and  3^ 

6  through  13® 

Mean 

Standard  Deviation 
Sample  Size 

Median 

0.17 

0.58 

30.00 

0.00 

44.84 

31.96 

32.00 

55.50 

47.08 

26.17 

160.00 

58.00 

^Missions  using  radiosondes,  MSP  one-point  mode. 
*^5?  one-point  mode. 
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(2)  Tables  6  and  7  show  the  mean  difference  rbetween  the  MBS  and  MSP 
line  01  data  for  wind  direction  and  speed.  Line  01  represents  the  average 
froa  the  surface- to  200  meters  altitude. 


TABLE  6.  DIFPEREMCE  IN  UNE  01  NINO  DIRECTION  IN  MILS 


Results 

1  and  4® 

Mission  numbers 

2  and  3’> 

6  through  13® 

Mean 

-210.00 

-45.00 

361.25 

Standard  Deviation 

160.83 

235.53 

167.48 

Sample  Size 

3.00 

4.00 

16.00 

Median 

-150.00 

-50.00 

.  355.00 

Missions  with  radiosondes,  MSP  one-point  mode. 

*>MSP  one-point  mode. 

<^MSP  two-point  mode. 

TABLE  7.  DIFFERENCE  IN  LINE  01  WIND  SPEED 

IN  KNOTS 

Results  ‘ 

1  and  4® 

Mission  numbers 

2  and  3’> 

6  through  13® 

Mean 

-37.00 

-28.25 

1.53 

Standard  Deviation 

9.00 

4.97 

14.44 

Sample  Size 

3.00 

4.00 

16.00 

Median 

-28.00 

-28.50 

-4.00 

^Missions  with  radiosondes,  MSP  one-point  mode. 
*’MSP  one-point  mode. 

®MSP  two-point  mode. 


b.  Assessments.  Sufficient  data  could  not  be  obtained  during  the  conduct 
of  this  BATTLBXING  evaluation  to  determine  the  suitability  of  the  MSP  to 
provide  data  for  a  nine-line  computer  met  message  and  NATO  SUPREP  due  to  the 
limited  number  of  missions  with  radiosondes.  Althou^  the  suitability  of  the 
MSP  as  an  alternative  to  the  MDS  system  could  not  be  thoroughly  assessed,  the 
following  observations  are  offered: 

(1)  The  MSP  is  portable,  lightwei^t,  and  operates  with  only  one 
operator.  Based  on  sensor  obtained  surface  readings,  it  collects,  processes, 
stores,  and  distributes  met  data. 
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(2)  The  MSP  produced  a  nine-line  met  message  .based  on  surfacS 
readings  taken  by  the  sensor  assembly  for  wind  dirsr.tion,  wind  speed,'' 
temperature  and  pressure.  Due  to  the  limited  numberttCtwo)  of  missions  using  a 
radiosonde,  means  testing  was  not  done  on  the  date  obtained.  However^  greater 
differences  between  MbS^and  MSP  date  were  obtained  fra:  wind  direction  and  wind 
speed  than  for  temperature  and  pressure.  This  dld;noir.llbld  'true  lfo$  She 
visual  met  missions  where^greater  differences  InvpressliSe  wdfgSoJgerved. 

(3)  The  MSP  does  provide  an  approximation:  ofsthe'SdScent’met  effects 

as  contrasted  to  the  KATO  standard  of  no  wind  direction,  no’^ind  speed,  and 
standard  temperature  and  pressure.  re. 

c.  Recommendation:  The  MSP's  suitability  for  measdrln’g  surfa'cfe  and 
loif-level  wind  conditions  warrants  further  testing. 

10.  SUGGESTED  IMPROVEMENTS:  None. 

FOR  THE  DIRECTOR: 


Enel 
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